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論 文 内 容 の 要 旨 
 陽子線の水に対する阻止能（stopping power）は陽子線の水の吸収線量と飛程を決定するため、陽子線治療におい
て重要なものである。IAEA や ICRU は 60Co で校正された空気電離箱を用いて水の吸収線量を決定している。陽子
線によって生じた電荷は水と空気の阻止能比を用いて、水の吸収線量に変換される。現在、阻止能は ICRU によって
与えられており、Bethe-Bloch 理論式から得られる。また、この理論式から飛程が決定される。この理論式で最も重
要なパラメータは平均励起エネルギー（I-value）である。ICRU は水の I-value を 75±3 eV と公表している。ICRU
の I-value は誘電応答関数を使用して得られたものと、実験的に求めた阻止能から得られたものの平均である。
ICRU49 レポートが完成した後に、Bichsel と Hiraoka は ICRU が公表しているアルミニウムの I-value を基準にし
て、水の I-value を相対的に決定し、80±2 eV と報告している。また、Dingfelder は水の I-value を 81.8 eV と報告
し、さらに Krämer は 77 eV と報告している（不確定さはどちらも記述されていない）。いずれも ICRU より大きな
I-value が報告されているが、I-value が 75 eV と 80 eV では 10～250 MeV の陽子線の阻止能に 0.8～1.2％のずれを
生じさせることになる。阻止能のずれは吸収線量のずれだけでなく、飛程のずれ（250 MeV で約 3 mm）も生む。
また、ICRU は水の I-value を基準としてその他の物質の I-value を相対的に決定しているため、I-value のずれは広
範囲に及ぶ。さらに、電子線の阻止能もこの I-value の値を使用しているため、電子線の吸収線量にも影響する。従
って、より高精度な治療を行うためには、現在の I-value を検証し、正確な I-value を決定する必要がある。そこで、
本研究では陽子線の飛程から水の I-value を絶対的に決定する方法を開発し、それを用いて I-value を検証した。 
 陽子線の Bragg Peak に対する 80％線量レベルが陽子線の飛程に一致するという経験則を用いて、150、190、230 
MeV の陽子線の飛程を決定した。飛程と線量レベルの関係は解析的モデルとモンテカルロシミュレーションによって
検証し、±3.0％で一致することを確認した。I-value は、測定した飛程が Bethe-Bloch 理論式を用いて得られる CSDA
（Continuous-Slowing Down Approximation）飛程に一致するように決定された。新しく求められた I-value は 78.4
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 陽子線の水に対する阻止能は陽子線の水吸収線量と飛程を決定するため、この I-value の相違は陽子線治療に対す
るずれを生じさせる。この ICRU より大きな I-value を治療計画装置にフィードバックすることによって、より高精
度な治療が可能となると考えられる。また、ICRU は水の I-value を基準としてその他の物質の I-value を相対的に決
定しているため、この水の I-value のずれは広範囲に及ぶ。さらに、電子線の阻止能もこの I-value の値を使用して
いるため、電子線治療にも影響すると考えられる。つまり、本論文で正確な水の I-value を決定したことは、放射線
治療・放射線計測における貢献度は大きいものである。 
 よって、本論文は博士論文として十分に価値があるものと認める。 
